自動測色器ユーテイリティー[測色ジョブの作成と実行]に関するご注意 


[カラーチヤートの印刷と測色]を実行するときは、用紙長さを358.5圓以下に設定してください。 

印刷したカラーチヤートに用紙送り□—ラーが触れて測色精度が低下する可能性があります。 

特に、以下の用紙では縦方向の測色位置がずれるため、正しい測色結果が得られない場合があります。 

-プ□フェツシヨナルフォトべーパーく薄手光沢〉 

-プ□フェツシヨナルフォトべーパーく薄手半光沢〉 

Note on "Preparing and Executing a Color Measurement Job" using SpectroProofer Utilities 

When executing the Printing and color measurement of the color chart function, set the paper height to 358.5 mm 
or less. Otherwise, the print quality may decline as the paper feed roller touches the printed side of the paper. 
Particularly, with the papers below, the color measurement accuracy may be affected because the color measurement 
position varies in the vertical direction. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) 

Remarque concernant "Preparation et execution d'un travail de mesure des couleurs" a I'aide 
de SpectroProofer Utilities 

Lors de l'execution de la fonction Impression et mesure des couleurs du graphique de couleurs, definissez la 
hauteur du papier sur 358,5 mm au maximum. Sinon, la qualite d'impression risque de diminuer si le rouleau 
a alimentation papier est en contact avec la face imprimee du papier. La precision de la mesure des couleurs peut etre 
affectee avec l'utilisation des papiers ci-dessous, en particulier si la position de la mesure des couleurs varie 
verticalement. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) (Papier photo glace Premium (170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papier photo semi-glace Premium (170)) 

Hinweise zum "Vorbereiten und Ausfuhren einer Farbmessung" mithilfe des SpectroProofer 
Utilities _ 

Wenn Sie die Funktion Farbdiagramm drucken und Farben messen ausfuhren, muss die Papierhohe auf 358,5 mm 
oder weniger eingestellt sein. Anderenfalls konnen die Papiereinzugsrollen die bedruckbare Seite des Papiers 
beriihren, was zu einer Verringerung der Druckqualitat fiihren kann. Im Besonderen konnen die unten aufgefiihrten 
Papiersorten betroffen sein, da die Genauigkeit der Farbmessung durch die variierende Farbmessposition in der 
vertikalen Ricntung beeinflusst wird. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) (Premium-Hochglanz-Fotopapier (170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) (Premium-Seidenglanz-Fotopapier (170)) 

Opmerking over het "Kleurmeting voorbereiden en uitvoeren" met behulp van SpectroProofer 


Voor het uitvoeren van de functie Kleurgrafiek afdrukken en kleuren meten stelt u de papierlengte in op 358,5 mm 
of minder. Anders kan de afdrukkwaliteit afnemen omdat de papiertoevoerroller de bedrukte zijde van het papier 
aanraakt. De meetprecisie kan met name bi]de onderstaande papiersoorten afnemen omdat de Kleurmeetpositie 
verticaal verandert. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) (Fotopapier halfglanzend Premium (170)) 

Nota su "Preparazione ed esecuzione di un lavoro di misurazione colore" utizzando 
SpectroProofer Utilities 

Quando si esegue la funzione Stampa e misurazione colore del grafico colore, impostare l'altezza della carta a 
358,5 mm o a un valore inferiore. In caso contrario, la qualita di stampa potrebbe diminuire in quanto il rullo di 
alimentazione carta viene a contatto con il lato stampato della carta. In particolare con tipi di carta indicati di seguito, 
la precisione dei colori potrebbe risentirne in quanto la posizione di misurazione del colore varia in direzione verticale. 
- Premium Glossy Photo Paper (170) (Carta fotografica lucida Premium (170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) (Carta fotografica semilucida Premium (170)) 
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Nota sobre "Preparando y ejecutando un trabajo de medicion del color" mediante 
SpectroProofer Utilities 

Cuando ejecute la funcion Impresion y medicion del color de la grafica de color, ajuste el largo del papel en 
358,5 mm o menos. Si nolo hace, la calidad de impresion puede empeorar cuando el rodillo de alimentacion de papel 
toque la cara impresa del papel. En el caso de los papeles que se indican a continuacion, la precision puede verse 
afectada debido a que la posicion de la medicion del color varia en direccion vertical. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotografico satinado Premium (170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotografico semionllo Premium (170)) 


Nota sobre "Preparar e executor a tarefa de medigao de cor" usando os utilitarios 
SpectroProofer Utilities 

Quando executar a fungao Impressao e medigao de cor do grafico de cores, defina a altura do papel para 
358,5 mm ou inferior. De outra forma a qualidade de impressao podera ser afectada, por o rolo de alimenta^ao de 
papel tocar no lado impresso do papel. Particularmente, com os tipos de papel referidos adiante, a exactidao de 
medigao de cor podera ser afectada, devido a posigao de medigao de cor variar na direcgao vertical. 

- Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel Fotografico Brilhante Premium (170)) 

- Premium Semig 丄 oss Photo Paper (170) (Papel Fotografico Semibrilhante Premium (170)) 

llpi^ivieHaHMe no "Preparing and executing a color measurement job ,f 

c noivioiMbio SpectroProofer Utilities 
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- Premium Glossy Photo Paper (170) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170) 


使用 SpectroProofer Utilities [准备并执行测色作业]的注意事项 


当执行 [ 打印色板并测色]功能吋，打印纸高度设置不要超过 358. 5 mm。 

否则，可能会因打印纸打印面接触进纸轴导致打印质量下降。 

特别是使用以下打印纸类型，测色精确度会因垂直方向测色位置的变化而受到影响。 

- Premium Glossy Photo Paper (170)( 高质量光泽照片纸 ( 170)) 

- Premium Semigloss Photo Paper (170)( 高质量亚光照片纸 ( 170)) 

使用 SpectroProofer Utilities “準備及執行色彩測量工作”的注意事項 

當執行 '列印色表及測量色彩"功能時，請將紙張長度設定爲358.5 mm 或以下。 

否則，列印品質可能會降低，因爲進紙滾輪會觸碰到紙張的列印面。 

尤其在使用下列的紙張時，由於色彩測量位置會隨垂直方向而改變，所以可能會影響到色彩測量的準確度。 
— Premium Glossy Photo Paper (170) 

— Premium Semigloss Photo Paper (170) 
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— Premium Glossy Photo Paper (三己|口|省哥马人！^ 答入 1)(170) 

- Premium Semigloss Photo Paper (三己 I 口 IS 天语马人旧答入 1)(170) 









